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Rapporto di prova n°: 18LA07908 del 04/01/2019
Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)
Dati relativi al campione
Categoria merceologica: acqua di pozzo
Campione dichiarato: acqua di pozzo
Etichetta campione: pozzo spia CB01
Produttore: AMIU S.p.A.
Data accettazione: 31/12/2018 Numero di Accettazione: 18-003558
Data e ora inizio analisi: 31/12/2018 15:00:00 Data fine analisi: 03/01/2019
Finalita delle analisi: Caratterizzazione ai sensi dell’ All.5 Titolo V Parte IV D.Igs 152/06 - acque sotterranee
Dati di campionamento
N° verbale di prelievo: PM-1-31122018 Ora Prelievo: 07.15.00
Data: 31/12/2018
Campionamento a cura di: personale tecnico del laboratorio
Luogo: Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio” SP 168 - Barletta-Corato
Modalita: APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003
z:.ﬁ?etm U.M. Risultato Incertezza di misura Limiti
pH unita pH 6,95
APAT CNR IRSA 2050 Map 29 2003
Conducibilita a 20°C pSfcm 4430
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
*Durezza Fe 0,688
APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003
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I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposlo a prova.

Le analisi da eseguire sul campione sono stata commissicnate dal committente pertante si declina ogni responsabilita in merito alla completezza delle informazioni in conformita alia nermativa di

settore.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratario.
Il presente documento cltre ad essere inviato al committente & conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 segreteriatecnica@aracelaboratork.it » segreteriatecnica@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax:
0882332111
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Parametro UM.  Risultato Incertezza di misura Limiti
Metodo V1L Isultate Incerfezza m
+COD mg/l <15
180 15705: 2002
*Ammonio mg/l < 0,05
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
*T.0.C. mgfl <1
APAT CNR IRSA 5040 Man 28 2003
~Alluminio pa/l <1 200
UNI EN ISO 11885:2009
*Antimonio ugfl <1 5
UNI EN 1SO 11885:2009
«*Argento ug/l <1 10
UNIEN IS0 11885:2009
+Arsenico pari <1 10
UNI EN ISO 11885:2609
= Berillio gl <1 4
UNIEN ISO 11885:2009
*Boro pg/l 59,12 1000
UNIEN IS0 11885:2009
*Cadmio ugll <1 5
UNIEN ISO 11885:2009 i
*Cobalto pgfl <1 50
UNIEN ISO 11885:2009
*Cromo Totate pan <5 50
UNI EN IS0 11885:2009
*molibdeno Hafl <5
UNI EN ISC 11885:2009
*Cromo esavalente g/l <01 5
APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
*Ferro pg/l <5 200
UNILEN ISO 11885:2009
*Mercurio ug/l <05 1
UNIEN ISO 11885:2009
*Nichel pgfl <1 20
UNIEN ISO 11885:2009
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I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campicne sottoposto a prova.
Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente

settorg.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratario,

pertanto si declina ogni responsabilita in merito alla completezza delle informazioni in conformila alla nomativa di

Il presente documento olire ad essere inviato al committente & conservato negli archivi informatici del laboratorio per & anni,

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 segreteriatecnica@aracelaboratori.it , segreteriatecnica@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax:

0882332111
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Parametro UM.  Risultato Incertezza di mi Limiti
Metodo ML Isuitato  Incertezza di misura mrtl

*Piombo pa/l <5 10
UNI EN ISO 11885:2009

*Rame Hah <5 1000
UNI EN ISO 11885:2009

*Selenio pai <7 10
UNI EN ISO 11885:2009

«Manganese Haf! <10 50
UNI EN ISO 11885:2009

*Tallio pai <05 2
UNI EN ISO 11885:2009

+Zinco Hafl 19,13 3000
UNI EN IS0 11885:2009

= Calcio mg/l <10
UNI EN ISO 11885:2009

~Magnesio mg/l <10
UNIEN SO 11885:2009

+Potassio mg/| <10
UNI EN ISO 11885:2009

+Sodio mgl 22,68
UNI EN IS0 11685:2069 :
Fluoruri mg/l 0,67 1,5
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
solfati mg/l 283 162 250
APAT CNR IRSA 4020 Man_29 2003 :
cloruri mg/l 1840
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
nitrati mg/l 98,1
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti (come NO2) mg/l <0,1 0.5

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2603

(*): prova non accreditata da ACCREDIA
LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unita di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

L'incertezza di misura indicata sul rapporto &: - incerlezza estesa con fattore di copertura k=2 ad un livello di probabilita p=95% per le determinazioni
chimiche - intervallo di confidenza ad un livello di probabilita p=95% con fatiore di copertura k=2 per le determinazioni microbiologiche 1 dati non sono
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1 risultati analitici si riferiscone esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilita in menito alla complatezza delle infermazioni in conformita alla normativa di

settore.

La ripreduzicne parziale del presente rapporto di prova non & consenlita senza autorizzazione scritta del laboratario.
Il presente documente olire ad essere invialo al commiltente & conservato negli archivi informatici del laboratoric per 5 anni,

Arace Laboratorisr.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 segreteriatecnica@aracelaboratori.it, segreteriatecnica@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax:

0882332111







